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 ICP発光分光分析装置を使用した高マトリックス溶液最適測定条件の検討 
 

 

１．目的 

微量元素を測定するためには多量の試料を前処理

する必要がある．その結果，試料溶液中のマトリッ

クス(主成分は酸等)濃度が高くなり，溶液の粘性に

よる物理干渉，非スペクトル性主成分干渉等が測定

精度に影響を及ぼす 1)． 

著者は ICP 発光分光分析法において，マグネシウ

ムマトリックスがカドミウム，クロム等の測定精度

に及ぼす影響を検討してきた 2)．一般的に，高精度

分析には，内部標準法が用いられている．そこで，

本研究では，内部標準元素として用いられるイット

リウム、インジウム等 3)に，マグネシウムが及ぼす

影響について検討を行った． 

 

２．方法 
B社製の酸化マグネシウムを0.125molの酸(硝酸，

塩酸)に溶解した後，イットリウム，インジウム等の
既知量(1μg/ml分)の測定対象元素を添加し，50mlに
定容後，回収率(=測定値/添加量×100)を測定した． 

イットリウムはイオン線のみを，インジウムはイ
オン線と原子線の測定を行った．  

ICP 発光分光分析装置の測光は軸方向とした 

 

３．結果 

イットリウムの回収率測定結果を示す(図 1)．酸の

種類及び測定波長による顕著な差は確認されなかっ

た．しかし，酸化マグネシウムの量が 0.007mol か

ら 0.04mol に増加すると，硝酸の場合，回収率は 74％

から 54％に減少した．また，塩酸を使用した場合，

回収率は 80％から 57％に低下した． 

マグネシウム濃度に対するインジウムの回収率を

図 2 に示す．塩酸を使用した場合，酸化マグネシウ

ム量が0.007molから0.04molに増加すると回収率が，

中性原子線(325.609nm)では 92％から 82％，イオン

線(230.606nm)では 68％から 46％に低下した．一方，

硝酸の場合，中性原子線(325.609nm)では 105％から

102％と顕著な変化は観察されなかったが，イオン線

(230.606nm)では 65％から 44％に大きく減少した． 
 

 

４．まとめ 

マグネシウムマトリックス中の内標準用元素を測

定した結果，マグネシウム濃度が増加すると回収率

は低下し，イオン線の低下割合が原子線より大きか

った． 

ICP 発光分光分析装置において，マグネシウムマ

トリックス中で内標準元素を用いて測定する場合，

マトリックスの濃度及び測定線種について十分考慮

する必要がある． 
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